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•	Femoral fractures.

•	Humeral and tibial fractures.

•	Diaphyseal reconstruction in revision 
hip arthroplasty.

•	Diaphyseal reconstruction in revision 
shoulder arthroplasty.

Materials

Cable: titanium alloy Ti6Al4V in confor-
mity with ASTM F136 standard.

Spacers and crimp: titanium type 2 in 
conformity with ISO 5832-2 standard.

Indicazioni

•	Fratture del femore.

•	Fratture dell’omero e della tibia.

•	Ricostruzione della diafisi nella revi- 
sione dell’anca.

•	Ricostruzione della diafisi nella revi- 
sione della spalla.

Materiali

Cavo: lega di titanio Ti6Al4V conforme 
alla norma ASTM F136.

Spaziatori ed elementi di fissaggio: titanio 
tipo 2 conforme alla norma ISO 5832-2.

Indications
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Caratteristiche
tecniche

•	Grazie agli spaziatori, è possibile evi- 
tare il danneggiamento dell’afflusso di 
sangue al periostio.

•	Guarigione facilitata dell’osso.

•	Compatibilità con risonanza ma-
gnetica.

•	Biocompatibilità.

•	Rischio ridotto di reazione allergica 
(non contiene Nickel).

•	Compatibilità con altri impianti in ti-
tanio (placche, viti, steli da revisione, ...).

Technical
features 

•	Thanks to the spacers, it is possible 
to avoid the damage to the periostal 
blood flow.

•	Easier bone healing.

•	MRI compatible.

•	Biocompatibility.

•	Reduced allergic reactions (no Nickel 
into the alloy).

•	Compatible with other titanium im-
plants (plates, screws, revision stems, ...).
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Casi clinici 

Revisione protesica dell’anca:
frattura periprotesica trattata usando il 
cerchiaggio DCD.

 Clinical cases 

Revision hip arthroplasty:
periprosthetic fracture treated by using 
DCD cerclage.
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Cerclage with spacers
Cerchiaggio con spaziatori
Cable/Cavo: Ti6Al4V
Spacers and crimp/Spaziatori e elemento di fissaggio: titanium type 2/titanio tipo 2

HME 858
Cerclage cable with crimp

Cavo di cerchiaggio con elemento di fissaggio
Ø 1.8 mm L. 900 mm

HME 859
Set of 6 spacers
Set 6 spaziatori

Sterile single packaging.
Confezione singola sterile.

Codici prodottoProduct codes
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StrumentarioInstrument set

Instrument set / Strumentario DCD 000000
N. Code/Codice Description Descrizione
1 HME 866 Cable tensioner Tensionatore per cavo

2 HME 867 Cable crimper Pinza di serraggio

3 HME 160000 Clamp for tensioner Morsetto per tensionatore

4 HME 869-1 Cable passer small Passacavo piccolo

5 HME 869-2 Cable passer large Passacavo grande

6 HME 869-3 Cable passer small - lateralized handle Passacavo piccolo - impugnatura lateralizzata

7 HME 869-4 Cable passer large - lateralized handle Passacavo grande - impugnatura lateralizzata

8 HMG 0917 Cable cutter (for wires up to Ø 2.5 mm) Tronchese (per fili fino a Ø 2.5 mm)

9 DCD 090000 Tray Vassoio

3

9

8

7

1
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Tecnica chirurgica 

1. Posizionare il paziente in base all’ap-
proccio chirurgico scelto e ridurre la 
frattura. Scegliere il passacavo della 
taglia adeguata, HME 869-1 (piccolo) 
o 869-2 (grande) nella versione dritta 
o HME 869-3 (piccolo) o HME 869-4 
(grande) in quella lateralizzata.
Passare il passacavo intorno all’osso.
Inserire nel passacavo un filo di sutura di 
prova per determinare la lunghezza del 
cavo di cerchiaggio necessaria, utile per 
definire il posizionamento degli spazia-
tori.

2. Preparare il cavo di cerchiaggio da 
impiantare. Portare l’elemento di fis-
saggio a battuta fino alla sfera presente 
sul cavo e con i quattro punti della sua 
parte inferiore a contatto con il tavolo 
porta strumenti. Inserire gli spaziatori 
distanziandoli in base alla lunghezza 
del cavo predeterminata e posizionarli 
con l’intaglio perpendicolare alla dire-
zione di chiusura dei becchi della pinza 
di serraggio HME 867, come indicato in 
figura; stringerli sul cavo con la suddet-
ta pinza. Il numero degli spaziatori da 
inserire è variabile (una confezione ne 
contiene 6).

Surgical technique 

1. Position the patient according to the 
surgical approach and reduce fractu-
re. Select the appropriate cable pas-
ser, HME 869-1 (small) or 869-2 (large) 
in the straight version or HME 869-3 
(small) or HME 869-4 (large) in the la-
teralized one.
Place the cable passer around the 
bone.
Insert a suture trial wire in the cable 
passer to determine the cerclage cable 
length needed to define the spacers 
positioning.

2. Prepare the cerclage cable for the im-
plant. Push the cable crimp all the way 
down up to the ball end of the cable 
and with the four points on the under 
surface of the crimp in contact with the 
instrument table. Insert the spacers by 
distancing them according to the pre-
viously determined cable length and 
with the notch perpendicular to the 
closing direction of the cable crimper 
pliers HME 867, as shown in the picture; 
tighten them on the cable by using the 
above mentioned crimper. Number of 
spacers to use is variable (one package 
contains 6 spacers).

1.

2.
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Tecnica chirurgica 

3. Inserire il cavo di cerchiaggio dalla par-
te priva di spaziatori nel foro terminale 
del passacavo, come indicato in figura.

4. Rimuovere il passacavo lasciando il 
cavo di cerchiaggio avvolto all’osso. 
Inserire la parte terminale del cavo at-
traverso il foro libero dell’elemento di 
fissaggio e tirare in modo che gli spa-
ziatori e i quattro punti della parte infe-
riore dell’elemento di fissaggio vadano 
a contatto con l’osso.

Pretensionamento cavi.
5. Assemblare uno dei 4 morsetti 
HME 160000 alla punta del tensionato-
re HME 866; aprire sia la leva presente 
sul morsetto (b) che quella sul corpo del 
tensionatore (a) seguendo la direzione 
della freccia “open” e ruotare la mano-
pola posteriore scanalata in senso antio-
rario fino a fine corsa.

Surgical technique 

3. Insert the cable end with no spacers 
in the end hole of the cable passer, as 
shown in the picture.

4. Remove the cable passer leaving the 
cable wrapped around the bone.
Insert the end of the cable through the 
free hole of the crimp and tighten up to 
spacers and the four points on the un-
der surface of the crimp are in contact 
with bone.

Cable pre-tensioning.
5. Assemble one of the 4 clamps for 
tensioner HME 160000 to the tensio-
ner tip HME 866; open both the lever 
on the clamp for tensioner (b) and the 
one on the tensioning body (a) fol-
lowing the direction of the “open” ar-
row and rotate the grooved rear knob 
anti-clockwise to the end.

3.

4.

ab

5.
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Tecnica chirurgica 

6. Tendere manualmente il cavo ed 
inserirlo nel tensionatore attravero la 
punta del morsetto; fare fuoriuscire il 
cavo dal corpo del tensionatore por-
tando la punta del morsetto a contatto 
con l’elemento di fissaggio. Chiudere la 
sola leva posteriore sul corpo del ten-
sionatore (a) per bloccare il cavo.

7. Procedere al tensionamento ruo-
tando la manopola scanalata del 
tensionatore in senso orario fino a 
raggiungere la tensione ottimale del 
cavo, prestando attenzione a non su-
perare la tensione massima di 40 kg 
indicata dalle quattro marcature pre-
senti sul tensionatore (livello di carico 
di ciascuna marcatura 10 kg) per evita-
re possibili lesioni all’osso.

8. Bloccare la leva del morsetto (b) per 
mantenere la tensione ottenuta, apri-
re la leva posteriore sul tensionatore 
(a) e rimuoverlo disassemblandolo dal 
morsetto.

Surgical technique 

6. Manually tighten the cable and insert 
it into the tensioner through the tip of 
the clamp for tensioner; make the cable 
come out of the tensioner by bringing 
the tip of the clamp closer up to the 
contact with the crimp. 
Close the lever on the tensioner only (a) 
to block the cable.

7. Proceed to tension by turning the 
grooved knob on the tensioner clockwi-
se until the optimal cable tension is re-
ached, taking care not to exceed the 
maximum tension of 40 kg indicated 
by the four markings on the tensioner 
(load level of each marking 10 kg) to 
avoid possible bone damages.

8. Lock the lever of the clamp for ten-
sioner (b) to mantain the tension obtai-
ned, open the rear lever on the tensio-
ner (a) and remove it by disassembling 
it from the clamp for tensioner.

6.

7.

b

a

b

8.

OPEN / APERTO

CLOSE / CHIUSO

OPEN / APERTO

CLOSE / CHIUSO
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Tecnica chirurgica 

9. Procedere con i cavi successivi seguen-
do la stessa procedura sopra descritta.

Tensionamento finale e bloccaggio cavi.
10. Inserire il tensionatore sul cavo del 
primo cerchiaggio e assemblarlo al 
morsetto; ruotare la manopola in senso 
antiorario fino a fine corsa e chiudere 
la leva posteriore sul tensionatore (a). 
Aprire la leva sul morsetto (b); ruotare 
la manopola scanalata del tensionato-
re in senso orario fino a raggiungere il 
tensionamento definitivo, prestando 
attenzione a non superare la tensione 
massima di 40 kg indicata dalle quat-
tro marcature presenti sul tensionato-
re (livello di carico di ciascuna marca-
tura 10 kg) per evitare possibili lesioni 
all’osso. Bloccare definitivamente il 
cavo serrando l’ elemento di fissaggio 
con l’apposita pinza HME 867. 
Aprire la leva del tensionatore (a) e ri-
muovere morsetto e tensionatore.

11. Tagliare la parte eccedente del 
cavo con la tronchese HMG 0917.

Ripetere le medesime operazioni per 
serrare gli altri cavi.

Surgical technique 

9. Proceed with the other cables fol-
lowing the same procedure above de-
scribed.

Final cable tensioning and locking.
10. Insert the tensioner on the first 
cerclage cable and assemble it to the 
clamp for tensioner; turn the knob anti-
clockwise to the end and close the rear 
lever on the tensioner body (a).
Open the lever on the clamp for tensio-
ner (b); turn the grooved knob on the 
tensioner clockwise until the final cable 
tension is reached, taking care not to 
exceed the maximum tension of 40 kg 
indicated by the four markings on the 
tensioner (load level of each marking 
10 kg) to avoid possible bone dama-
ges.
Lock the cable definitively by tighte-
ning the crimp firmly with the appro-
priate cable crimper HME 867.
Open the lever on the tensioner (a) and 
remove the clamp and the tensioner.

11. Cut the excess part of the cable by 
using the cable cutter HMG 0917.

Repeat the same steps to lock all the 
other cables.

9.

10.

a
b

11.
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